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Il presente regolamento definisce le modalità di accesso e utilizzo del Microscopio 

Nikon Ti2-AX-R-NSPARC/FLIM FOV 25mm, installato presso il Dipartimento di 

Chimica Ugo Schiff (DICUS). Lo strumento è destinato ad attività scientifiche di 

imaging avanzato di campioni biologici e materiali, sia per utenti esperti sia per utenti 

occasionali, secondo due modalità distinte di accesso. 

 

Descrizione della strumentazione 

La strumentazione è basata sulla tecnologia estremamente innovativa Image 

Scanning Microscopy with spatial array detector technology. Il microscopio Nikon Ti2-

AX-R-NSPARC/FLIM FOV 25mm” combina la tecnologia NSPARC montata su un 

microscopio confocale Nikon AX-R con l’implementazione di un’unità Fluorescence 

Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) utilizzabile in modalità super-risoluzione. Il 

microscopio permette la visualizzazione di sezioni 2D con campo di osservazione 

(field-of-view, FOV) fino a 25mm e di volumi 3D di diverse categorie di campioni 

marcati con sonde fluorescenti, raggiungendo una risoluzione laterale di 100 nm ed 

assiale di 300 nm. Serie temporali di immagini 2D o stack di immagini 3D possono 

essere acquisite a velocità che vanno dalle 30 alle 720 immagini/s, a seconda delle 

dimensioni dell’immagine, grazie ad uno scanner di tipo risonante. La combinazione 

di un meccanismo di scanning rapido di tipo risonante con un campo di osservazione 

grande e l'uso di un array di detector per ottenere super-risoluzione è unica ed 

essenziale per lo studio delle proprietà cinetiche e dinamiche di nanosistemi sintetici 

e biologici. 

 

Per i dettagli si prega di consultare il manuale di utilizzo e gli altri manuali che sono a 

disposizione dell’utente.. 

 

Referente Scientifico 

Prof. Marco Laurati, e-mail: marco.laurati@unifi.it, Tel.: 055-4573003 

Prof.ssa Costanza Montis, e-mail: costanza.montis@unifi.it, Tel.: 055-4573017 

 

Referente Tecnico 

Dott.ssa Patrizia Andreozzi, e-mail: patrizia.andreozzi@unifi.it, Tel.: 055-4573435 

 

Collocazione dello strumento 

Laboratorio 190, Edificio P1 (via della Lastruccia 3), piano primo. 
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Fermo restando quanto riportato nel Regolamento di utilizzo della strumentazione 

dipartimentale si precisa quanto segue: 

 

1. Accesso allo strumento  

L’accesso allo strumento in modalità “utilizzo diretto” è consentito solo al personale 
abilitato, che sia stato addestrato. L'addestramento è propedeutico all’utilizzo dello 
strumento, e viene erogato dal Referente Tecnico/Referente Scientifico dello 
strumento stesso. Possono accedere al massimo un utente a sessione. Il referente 
tecnico/scientifico provvede all’impostazione, acquisizione, salvataggio dei dati e alla 
prima verifica della qualità. L’abilitazione può essere revocata in caso di uso improprio 
o mancato rispetto delle regole. 

Per utenti occasionali e non abilitati l’accesso allo strumento sarà esclusivamente per 
“utilizzo indiretto”. Gli utenti non abilitati non possono operare lo strumento 
direttamente. Tutte le sessioni di imaging saranno condotte esclusivamente da 
personale tecnico o da utenti abilitati, con presenza obbligatoria del referente 
tecnico/scientifico.  

L'utente deve:  

- Fornire campioni adeguatamente preparati, nel rispetto delle norme di 
sicurezza e compatibilità con lo strumento.  

- Concordare in anticipo le modalità di acquisizione.  
- Utilizzare i dati ottenuti in modo conforme alle norme etiche e citare l’utilizzo 

dello strumento nelle eventuali pubblicazioni.  
- Segnalare eventuali criticità post-acquisizione. 

L’accesso ai locali che ospitano lo strumento è vincolato altresì: 

- all’utilizzo corretto di camice e D.P.I. e alla corretta visualizzazione degli altri D.P.C. 
presenti; 
- alla presa visione del manuale d’uso dello strumento e della guida pratica all’utilizzo 
(che comunque sarà oggetto dell’addestramento specifico); 
- al possesso della documentazione attestante l’avvenuta formazione in materia di 
sicurezza ai sensi della normativa vigente così come previsto dai regolamenti di 
ateneo. 
- È obbligatorio attenersi alle indicazioni del personale responsabile per la sicurezza.  
- È vietato introdurre solventi volatili, campioni non compatibili o non dichiarati. 
 
Gli utenti esterni che richiedono di utilizzare lo strumento hanno facoltà di accedere ai 
locali in cui si trova lo strumento, previa compilazione dell’apposita modulistica di 
accesso da parte del Referente Scientifico/Referente Tecnico e previa presa visione 
del regolamento di sicurezza del dipartimento e del presente regolamento. 
 

2. Abilitazione 
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Per l’uso diretto può essere abilitato all’uso dello strumento il personale strutturato e 
non strutturato (dottorandi, assegnisti, borsisti, ecc…) in possesso di laurea 
magistrale. 

Per ricevere l’abilitazione è necessario contattare il referente scientifico e/o il referente 
tecnico per concordare una data per l’addestramento propedeutico all’utilizzo. 
L’addestramento prevede una spiegazione dettagliata del manuale di utilizzo e 
l’esecuzione di uno o più esperimenti in affiancamento. Al termine dell’addestramento, 
all’utente verrà inviato un Attestato di abilitazione all’uso diretto firmato dal/i 
Referente/i Scientifico/i dello strumento e dal/i Referenti Tecnico/i che hanno eseguito 
l’addestramento. Dopo aver ottenuto l’Attestato è possibile compilare il Modulo C1 
online (Richiesta di Abilitazione all’uso diretto). 

 

3. Prenotazione del tempo macchina 

La prenotazione del tempo macchina per uso diretto avviene utilizzando teamup 
calendar. In sede di prenotazione ogni utente dovrà indicare, oltre al tempo richiesto 
(giorno e durata dell’esperimento) il proprio nome e il nome del proprio RADR. Inoltre 
l’utente abilitato dovrà descrivere la tipologia dell’esperimento: i) configurazione 
sperimentale; ii) Obiettivo dell’analisi; iii) Tipo di campione; iv) Necessità particolari 
(es. marcatori, ambiente controllato). Si raccomanda di prenotare il tempo macchina 
solo dopo oculata progettazione degli esperimenti al fine di evitare overbooking, 
sprechi di tempo, e inutile usura del macchinario. In ogni caso il tempo prenotato e 
non utilizzato, in mancanza di adeguata giustificazione verrà comunque computato ai 
fini della ripartizione dei costi di utilizzo dello strumento attenendosi al tariffario dello 
stesso. 

Per l’utilizzo indiretto le analisi devono essere richieste formalmente inviando una e-
mail al moderatore e saranno eseguite dal personale tecnico-scientifico abilitato. Gli 
utenti interessati devono compilare il modulo di richiesta (vedi allegato). Le richieste 
saranno valutate dal Referente Scientifico dello strumento, che autorizzerà o meno 
l’attività e stabilirà le tempistiche.  

Alla prenotazione “elettronica” si affianca un registro cartaceo dello strumento, che 
dovrà essere debitamente e obbligatoriamente compilato in tutti i suoi campi da ogni 
utilizzatore al momento dell’esperimento. Il registro cartaceo è presente in laboratorio. 

Nel campo “note” occorre riportare anche il dettaglio di eventuali malfunzionamenti 
riscontrati, di cui però dovrà essere data contestualmente tempestiva comunicazione 
tramite telefono/e-mail ai referenti della strumentazione, così come previsto dal 
Regolamento che disciplina la gestione degli strumenti dipartimentali. 
 
 

4. Norme generali di comportamento 

- I campioni possono essere preparati in laboratorio. Eventuali danni causati da 
negligenza nella preparazione dei campioni potranno comportare la sospensione 
dell’accesso. 
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- L’utilizzatore acquista i consumabili di interesse in autonomia fermo restando la 
necessità che essi siano compatibili con la strumentazione in dotazione. 
- Sono previsti contenitori per lo smaltimento. 
- È vietato abbandonare nel laboratorio (sui banconi, sotto cappa, ecc.…) materiali, 
soluzioni, reagenti. Nel caso in cui venga trovato materiale lasciato in laboratorio, esso 
verrà smaltito senza alcun preavviso. È obbligatorio lasciare la postazione di lavoro e 
tutti gli strumenti puliti. 
I dati raccolti saranno messi a disposizione del richiedente, che ne assume la 
responsabilità scientifica. 
- In caso di dubbi sul funzionamento dello strumento o di qualsiasi tipo, e in caso di 
malfunzionamenti o di anomalie, contattare senza esitazione il Referente Scientifico/ 
Referente Tecnico dello strumento. È severamente vietato prendere iniziativa. 
 
 

5. Utenti esterni al dipartimento 

Per gli utenti esterni al dipartimento è previsto solo un utilizzo di tipo indiretto (previa 
debita compilazione dell’apposito Modulo Allegato C2). Per un utilizzo diretto, la 
normativa di Ateneo prevede che ci debba essere un accordo quadro o una 
convezione tra DICUS e gli Enti in oggetto (es.: personale strutturato CNR, altre 
Università, Enti no-profit, fondazioni etc.). La prenotazione per gli utenti esterni 
avviene con le modalità riportate nella scheda dello strumento e secondo le modalità 
descritte al punto 3 del presente regolamento. 
 
 

6. Ripartizione dei costi 

Il costo del tempo macchina segue quanto indicato dal tariffario. Il tariffario riporta il 
dettaglio dei costi sia per gli utenti interni che per gli utenti esterni ed è consultabile 
sulla pagina web dello strumento.  
Non è però possibile eseguire un computo anticipato dei costi di manutenzione in 
seguito a guasti/rotture/usura. Qualora i costi per il ripristino dell’operatività dello 
strumento superassero la disponibilità del fondo dello strumento, tali costi verranno 
imputati a tutti gli utenti interni ripartendo in base alle percentuali di utilizzo, così come 
risulta dal calendario delle prenotazioni e dal registro cartaceo.  
In caso di un guasto dovuto a condotta in contrasto con le disposizioni del presente 
Regolamento, del Regolamento di utilizzo della strumentazione dipartimentale, del 
manuale d’uso e/o delle istruzioni riportate nella “Guida pratica all’utilizzo”, il costo di 
riparazione sarà imputato al singolo soggetto abilitato/RADR. 
 
 
Il presente regolamento può essere aggiornato dal Referente Scientifico e dal 
Referente Tecnico dello Strumento.  La versione aggiornata sarà disponibile sul sito 
dipartimentale. 
 
 
 

Versione 1.0 Ottobre 20 
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Allegato 

 

Modulo Richiesta Misure  

Microscopio Nikon Ti2‑E/AX‑R/NSPARC/FLIM 

 

Richiedente 

Nome e Cognome: 
____________________________________________________________ 

Ruolo e RADR: 
____________________________________________________________ 

Affiliazione/Dipartimento/Ente: 
____________________________________________________________ 

e-mail istituzionale: 
___________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________________ 

Tipologia utente 

☐ Utente interno (affiliato all’ente) 

☐ Utente esterno accademico 

☐ Utente esterno non accademico (azienda/industria) 

 

Descrizione dell’esperimento 

Titolo del progetto /campagna misura: 
____________________________________________________________       

Breve descrizione degli obiettivi scientifici (max 500 caratteri): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Tipologia di campioni:_______  

Numero stimato di campioni: _______ 
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Eventuale esigenza di imaging time-lapse: ☐ Sì ☐ No 

 

Configurazione richiesta 

Modalità di acquisizione: 

☐ Confocale (AX-R NSPARC) 

☐ FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging) 

☐ Multi-channel / Multispectral 

☐ 3D Z-Stack 

☐ Time-Lapse Live Imaging 

☐ Super-Resolution (NSPARC Mode) 

☐ FCS/FCCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy/ Fluorescence Cross-

Correlation Spectroscopy) 

Obiettivi richiesti (FOV 25 mm): 

☐ 10x NA 0.30 air 

☐ 20x NA 0.80 air 

☐ 100x NA 1.40 oil 

Laser eccitazione richiesti: 

☐ 385 nm 

☐ 475 nm 

☐ 550 nm 

☐ 621 nm 

Supporto richiesto: 

Assistenza preparazione campioni: ☐ Sì ☐ No 

Assistenza Analisi Dati: ☐ Sì ☐ No 

Tempo stimato richiesto per le misure: _______ ore 

Tempistiche previste 
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Periodo richiesto: dal __/__/____ al __/__/____ 

Urgenza del progetto: ☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa 

Autorizzazioni e responsabilità 

Il sottoscritto si impegna a rispettare il regolamento di utilizzo della strumentazione e 
le normative di sicurezza vigenti nella struttura ospitante. 

 

Data: __/__/____ 

Firma del richiedente: _________________________ 

 
 


